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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

PISATZEKO TRESNA EZ-AUTOMATIKOEN ADIZKAKO EGIAZTAPENAREN ETA KONPONKETA EDO

ALDAKETA BATEN ONDORENGO EGIAZTAPENAREN ZIURTAGIRIA

LEMO900800 Ed 5.0

Nº Identificación / Identifikacio zk. 0911072

• TITULAR / TITULARRA

Razón social / Empresaren izena:

Dirección / Helbidea:

• SITUACIÓN / TOKIA

Dirección / Helbidea:

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A.

 A20540399

 CR/Gaintxurizketa,s/n

 20110      PASAJES      Guipúzcoa

 Puerto Pasajes

 20110      PASAJES      Guipúzcoa

Báscula de entrada

RESULTADO / EMAITZA:

FAVORABLE

• INSTRUMENTO / TRESNA

Fabricante / Fabrikatzailea::

Marca / Marka:

Modelo / Eredua:

Nº Serie / Serie-zk:

 Básculas Samsó, S.A.

 Samsó

 BSE

 0911072

/ Visor:  Samsó

/ Visor:  2001

/  0911072

OBSERVACIONES / OHARRAK:

Alcance máximo / Gehienezko neurketa / eremuaren muga:      50000 kg (limitado a 46000 kg)

Precintos       02-OV-0209901|Visor + 02-OV-0209902|Visor + 02-OV-0209903|CajaSuma + 02-OV-0209904|CajaSuma

Precinto electrónico:      -- Software:      ---

ICT 155/2020 Aginduan (47. BOE, 20/02/24) ezarritako probak egin

ondoren eta horren bidez arautzen diren kontrol metrologikoaren egoerak

egiaztapen faseetan, bai konponketa edo aldaketan eta aldizkako

egiaztapenaren ondoren, egiaztatzen da, ziurtagiri hau daukan tresnak

daukan tresnak egiaztapen metrologikoko kontrola gainditu duela.

Neurketak burutzeko unean eta baldintzetan lortutako emaitzen ondorioz,

erreferentziazko proben protokoloaren arabera.

23M020244-R0

Ziurtagiri honek bi urteko balio du igortzen  den

egunetik aurrera.Epea bukatu aurretik titularrak

aldizkako egiaztapen berri bat eskatu beharko du.

Gasteizen, 2023ko Irail 20an

Realizados los ensayos establecidos en la Orden ICT/155/2020 (BOE 47, de fecha 24

/ 02 / 20) por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados

instrumentos de medida, en sus fases de verificación después de reparación o

modificación y de verificación periódica, se acredita que el instrumento, objeto del

presente Certificado ha superado el control metrológico de verificación indicado,

refiriéndose los resultados al momento y condiciones de efectuar las comprobaciones

y mediciones, de acuerdo al protocolo de ensayos con referencia:

23M020244-R0

El presente certificado tiene dos años de validez, a partir de

la fecha de emisión, debiendo solicitar el titular nueva

verificación periódica antes de finalizar el plazo señalado.

En Vitoria, a 20 de septiembre de 2023

EGIAZTAPENAREN ENTITATEA / LA ENTIDAD DE VERIFICACIÓN

Sinatzen duena: / Firmado por:

Entidad autorizada con núm. 02-OV-0004 por la DGEMSI de la Generalitat de Catalunya mediante Resolución de 29 de noviembre de 2016.
Sede Central: Polig. Ind. Cova Solera - Avda. Can Sucarrats, 110; Nave 11 - 08191 Rubí (BARCELONA)

Documento firmado electronicamente según ley 59/2003 e identificado mediante código

seguro de verificación(CSV):2e942d3fdf634

Consulte su validez https://apps.applus.solutions/metrosign/


		2023-09-21T11:37:37+0200




